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Yizsgálati jegyzőkönyv száma: 1l5l2015l8

Megrendelő nevel címe: Simon Gergely
Greenpeace Central and Eastern Europe (CEE)
1143 Budapest, Zászlős utca 54.
+36-20-252-9I2I

Munka leírása: Iszapminta nehézfémtartalmának vizsgáIata
Megrendelés azonosítója: II5l384l1-7
Mintavételt végeztez Dr. Braun Mihály
Mintavétel időpontja: 2015.02.17
Mintalaboratóriumbaérkezésénekideje: 2015.02.17
Minta típusa: Iszap
Minta neve (mintavevő szerint): HLl1 (Dé1, csatoma, csőben)

HLl2 (DéI, csatorna, közép)
HLl3 (Eszaki csatoma, csőből)
HL l 4 (Észal<t c satorna, középről)
HLl5 (Szeg-Híreshát csatoma)
HLl6 (Csatoma déli)
HLl7 (Kifolyó északi)

Minta laborkódja: 1l5l384l1-7 botoptech zrt.
Mintavétel módja vízanalitikai Laboratórium
(akkreditált/nem akkrediált mintavétel): Nem akkreditált 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Vizsgálatot végezte (w): Dr, Braun Mihály ll. épület 1. emelet, 115. labor

Yizsgálatkezdetének/elvégzésének ideje: 2015.02.27



ISoToP
H-4025 Debrecen,
Tel: 06-30 206

TECH Z RT
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Oldal:2l4
Fny5.10-1.1.

Vizsgálati jegyzőkönyv

Kiadás: 1.
2013.06. 15.
Yáltozat:3.
2014.04.30.

Vizsgálati eredmények:
Minta neve/

Vizsgált komponens
íneve. mértékesvsése)

HL/l HL/2 HL/3 HL/4 HL/5

ag (mg/kg) * a ,22 n ,o 0, 11 a )a a ,45

As (mg,/rg),t ,7 ,8 10 5,] ,7A 8,3

Ba (m9lk9) * 11l )^a 103 130 I42

Cd (mg,/kg) * n ,o 0,53 n ]o 0,36 n 2o

Co (m9lt9) * L2 L4 8,5 oo 1,2

Cr (mglkg) * 39 51 3] 70 89

Cu (mglrg; * 2f 39 18 24 ao

Mo (mglkg) * ó 4,7 1,,L 0,31 o ,57 ó ?(

Ni (m9,/k9) * 36 52 29 49 49

pl (mg,/kg) * 2L 23 15 L9 1-9

sb (mg./kg) * 0 ,46 a ,1a n 2< ó q,] A tro

Se (mg,/kg) * 0,30 0,51 ^ 
2a n ?q 0.5]_

sn (mg/kg) * 1-,4 2,0 L,2 I,6 1- ,8

v (mglkg) * 38 44 4L 44

z1 (mg /kg) * 3I,7 LLL7 L97 ooó

xA vizsgálatra a laboratórium NAT által nem akkreditált.
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Y izsgálati j egyzőkö nyv

Kiadás: 1.

2013.06.15,
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Minta neve/
Vizsgált komponens

(neve. mértékesyséee)
HL/6 HL/7

Ag (mg/kg) * a Aq 0,05

As (m9,/k9)* I2 6,6

Ba (mglkg) * 155 ]_]_0

cd (mg,/kg) * 0,35 0 ,2L

Co (m9lk9) * 13

Cr (mg/kg) * 55 50

Cu (mg,/kg) * 39 2a

Mo (mg,/kg) * L,1 a ,6a

ni (mg,/kg) * 51 35

Pb (mg,/kg) * 23 L1

sb (m9lk9) * a ,1a a ,44

Se (mg,/kg) * aL2

sn (mg,/kg) * 2,4 1,6

v (mg/kg) * 49 34

zn (mglkg) * 269 zYó

*A vizsgálatra a laboratórium NAT által nem akkreditált.
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Vizsgálati j egyzőkönyv

Kiadás: 1.
2013.06.15.
Yáltozat:3.
2014.04.30.

vizssálat neve Módszer Készülék
Nehézfémek me ghatár ozása

iszapból
Induktív csatolású plazma

tömeg spektrometria
Agilent 8800 tripplequad

ICP-MS

Vizsgálati módszerek:

Megiegyzés:

A minták pontos koordinátái:

H.Ll1:47"40.716'

21"15.036

HLl5:4]"40.729'

21"15.118

HLl2:47"40.7I0'

2I"15.042

HLl6:4]'40.]06'

2I,I5.044

HLl3:4]'40.733'

2i"15.116

HLl]:4]"40.]31'

21"15.116

HLl4:4]"40.]30'

21"15.I19

A minták előkészítése salétromsav - hidrogén-peroxid eleggyel törlénő roncsolás volt, kivéve az őn;

antimon és molibdén meghatározást. Ezeket az elemeket királyvizes roncsolással előkészített mintákból

méttik.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált rnintákra vonatkoznak.

A vizsgálati eredmérryek hibája minden esetben 50Á alatt volt.

A vizsgálati jegyzőkönyvet az Isotoptech Zft. engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében szabad

lemásolni,

A vizsgálati eredményekkel szembeni reklamációt 10 napon belül fogadunk el.

Debrecen, 2015. március 2.

minő sé girán y ítási v e zető laboratóriumvezető
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